
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
UNIWERSALNEGO BEZPIECZNEGO UCHWYTU
DO IGIEŁ SYSTEMOWYCH I PRZEZIERNYCH

Wkręcić igłę w gwint uchwytu, aż do wyczucia 
wyraźnego oporu.

Ustawić osłonkę zabezpieczającą igłę w pozycji nie 
utrudniającej obserwacji miejsca wkłucia, poprzez 
obrócenie jej wokół własnej osi.

Po wyjęciu igły z żyły ustawić uchwyt tak, aby 
element zabezpieczający znalazł się pod kciukiem.

Popchnąć osłonkę zabezpieczającą za pomocą 
kciuka ułożonego w jej możliwie jak najniższym 
i najszerszym miejscu.
UWAGA!
Prawidłowe zablokowanie osłonki potwierdza wyraźnie 
słyszalne kliknięcie.

Wyrzucić użyty zestaw do pojemnika na odpady 
medyczne potencjalnie zakaźne, ostre (kolor 
czerwony).

Nie nakładać elementu zabezpieczającego palcem 
wskazującym, ponieważ opuszka tego palca 
znajduje się na wysokości ostrza igły, co może 
skutkować przypadkowym zakłuciem.
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